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INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

2Z1 de Mardeuil
Allée de Cumiéres ESSAIS
51201 EPERNAY FRANCE Aesrbduren
Tel : 33(0)3 26 51 96 00 Fax : 33(0)3 26 51 02 20 ronrez mrorems
labo-epernay@ioc.eu.com
EARL Pierre-Eric JOLLY
10 Rue de la Gare
Edité & Epernay, le Edted on Epemay the 05/05{2020 10110 LANDREVILLE
Echantillon n® Sample : 2001090189 Lot n® (1) Baten (1} :L75
Date de réception sampte received : 08/01/2020 Volume  voume 1750 mL
Date d'analyse  pats of analysis : 09/01/2020 Couleur cotor . Effervescent blanc
Marque (1) Brand (1) : CHAMPAGNE RENE JOLLY
Appellation (1)  Guaranted vintage (1) : AOC Champagne Brut
Millésime (1) Vintage (1) :
Référence (1) Reference (1) : BLANC DE BLANCS
RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT N° 4806
* Titre alcoometrique vol. a 20°C | 12.05 £0.12 | % Vol | Spectrophotométrie Réflectance IR automatisée |
| Alotiobe Strengih at 20°C ! ! | I—1| ___InfraRed spectmscopée _ 1
| Titre alcoometrique en puiss. 2 20°C | 0.55 % Vol Calcul
| Poenl Al Svengt Y I M| | |
i* Acidité totale | 4.2 |t0.25 gHSO4L  Titrimétrie potentiometrique automatisée
Total acidity | R I— i [ Automatic potentiometry mmetry
:* Acidité totale | 85.8 |t5.15 meq/L Titrimétrie potentiometrique automatisée
Total acidily _ | e CE— __Automatic potertiometry tirimetry
* Acidité totale I 6.4 |t0.39 o/l ac.tart Titrimétrie potentiometrique automatisée
L Total acidity | ! e R _ Automatic potentiometry trmetry — = |
i* pH 3.06 |+0.06 Potentiometrie automatisée
gl . e b e S T Automatic pofentiometry 3
I Acidité volatile I 0.25 |+0.06 9 H2S04/L Spectrophotometrie UV-Vis automatisée
Volatite acidty ) S 0 1 Auto UV visible spectro sequentiasl 4
* Acidité volatile I 5.10 J,ril.zz meq/L | Spectrophotometrie UV-Vis automatlsee
Volatde acidty il (R S B VR [T Auto UV visible speciro N
* Acidité volatile | 0.31 [+0.07 G/Lacacét] Spectrophotometrie UV-Vis automatisée
Volatite acidity SR | L | L | Aute LY visibée spectro sequedtial —
|* Dioxyde de soufre total i 61 J;’:tls ! omgfL | Spectrophotométrie UV-Vis automatisée
| ol suphur dowyde - A IR I . Autn UV-visible spectrophotomatric
Acide malique <0.4 [0.4 g/L IRTF
 Maficacd e ]
* Masse volumique & 20°C -b 99172 0. 00020 gfem? I Densimétrie electronique par resonateur de flexion
Density at 20°C : : Electronic densimetry vsing oscitating celt
* Extrait sec densimétrique total T 242 (206 | g/L I Densimétrie (calcul avec d20/20, AV, TAV)
Dengimetri fotal iy extract N PR | O Densly, cakeid
| Extrait sec densimétrique réduit T 158 | 1§ g/L I Densimétrie (calcul avec d20/20, AV,TAV, S)
| Densimétric reduce dry extract s v & -
|* Dloxyde de soufre libre <7 | r mg/L I Iodométrie manuelle I
Free sulphur dio . - ! — _Manupliodometry
|* Sucres totaux T 9.4 |+13 I g/L I Hydrolyse,spectrophotometrie UV-Vis automatisée
Total sugars B | ! Hydrolyse, UV visible spectropholometric Auto
* Surpression a 20°C T 6.6 l10.5 100 kPa | Aphrometre !
Surpression at 20°C I 1 Aphrometir
l Acide sorbique |Absence | ' mg/L i Entrainement vapeur I
_ Sorbic acid o ) _ Steam distilfation
| Acide salicylique im:nsenceI I mg/L | Entrainement vapeur I
| Sahicyle aext I . | |  Steam distilation |
Page : 111 Sébastien GOULARD, Directeur du laboratoire
Ca rappori d'analyse ne conceme qua F'objet soumis  I'analyse qui & 4t prélevé et remis par le demandeur. Les informations rotées par (1) sont fuumhs par, u1—c|- Une filtration a &t affaclude sur
cet échantillon, L'accréditation COFRAC {COmité FRancais d’ACcréditation) atteste da la compétence des laboraloires pour les seuls gssais couverts par J itation, qui sonl idenlifiés par le signe
*. Absence = ND = non détectd. ** = analyse sous-traitde. La reproduclion partieits de ce rapport d'analyse ainsi que la logotype ou aulre rélérenoa de [a marqua COFRAC n'ast pas autorisée.
This repor of analyses concern only the produet subjeclad to the analysis handed and gave by the applicant. He give informations with tha symbol {1) Sarnple was filtered. The COFRAC a reglilation
proves Lhe laboralory skills exclusively for the analysis cover by accredilation, which are identified wilth the symbol =, Ab =ND= ysis with anolher laboratie. The

reproduction of this report and the logo or references of the brand COFRAC is unauthorized, |



