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Echantillon n® Sample : 2001090190 Lot n°® (1) saten (1) :
Date de réception sample receivad : 08/01/2020 Volume  votume 1750 mL
Date d'analyse  pate of analysis : 09/01/2020 Couleur  color : Effervescent blanc
Marque (1) Brand (1) : CHAMPAGNE RENE JOLLY
Appellation (1) Guaranted vintage (1) : AOC Champagne Brut
Millésime (1) Vintage (1) 5
Référence (1) Reference (1) : EDITIO
RAPPORT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT N° 4807
* Titre alcoometrique vol. 3 20°C | 11,90 [20.12 | % Vol | Spectrophotométrie Réflectance IR automatisée
| Alcoholic Strength at 20°C | | | | InfraRed specimscople |
| Titre alcoometrique en puiss. & 20°C _ 0.60 % Vol | Calcul
| Potential Akcoholic Strength | | | |
|* Acidité totale 4.0 (£0.24 | gH.SO4/L | Titrimétrie potentlometrlque automatisée
| Total acidity 1 | ! { Automatic potentiomelry itrimatry
* Acidité totale 81.6 |+4.89 megfL | Titrimétrie potentiometrique automatisée
| Total aciily o : | | | | Adomiiic potentiomeby Urimelry |
* Acidité totale 6.1 |+0.37 g/L ac.tart 'I"tnmetrie potentlometrlque automatisée
| Totat acidity : ! , ! , atic polentiomelry btrimelry |
b pH 3.16 |+0.06 | Potentlometrle automatisée
1 f : } ___ Automatic potentiometry
* Ac:dlté volatile 0.32 |0.06 g HzS04/L | Spectrophotometrie UV-Vis automatisée
Volatile acidity ] I | | Auto UV visible speciro sequential
'* Acidité volatile 6.53 |£1.22 | meg/L Spectrophotometrie UV-Vis automatisée
Vipiatie acidity ] ! | | . Avto UV visible spectro sequential
'* Acidité volatile 0.39 |£0.07 g/l ac.acét Spectrophotometrle UV-Vis automatisée
Volatre acdify 1 | i [ _ Auto UV visible speciro sequential
* Dioxyde de soufre total 35 +15 mg/L Spectrophotométrie UV-Vis automatisée
| Total sulphur diayde i o doppeas ol 4 i Auto UV-visible :
I Acide malique <0.4 04 glL | IRTF
Maficacd e e = =) = i = =
* Masse volumique a 20°C 0,99235 |£0.00020, gfcm? Densimétrie electronique par resonateur de flexion
| Density at 20°C = i 3 Electronic densimelry using oscilating celt
[* Extrait sec densimétrique total 25.3 0.6 a/L Densimétrie (calcul avec d20/20, AV, TAV)
| Densimetric fotal dry extragt { ! i Ll _ Demsity, cabewd
Extrait sec densimétrique réduit 15.9 g/L Densimétrie (calcul avec d20/20, AV,TAV, S)
Densimétric reducedryestract i | I | -
* Dioxyde de soufre libre <7 mg/L | Iodométrie manuelle
Free ur dioxyde o l I 1 | _Manual iodometry
*Sucres totaux 104 £15 g/L | Hydrolyse spectrophotometrie UV-Vis automatisée
. Total sugars | L Mydeolyse, UV visible spectrophotomistric Auto
* Surpression a 20°C 5.3 £05 100 kPa | Aphrometre
| Swpression at 20°C = 1 1 i _Aphrometer
Acide sorbique Absence mg/L | Entrainement vapeur
. Sorbic acid - : | | Steam dishilation =
Acide salicylique Absence mg/L Entrainement vapeur
. Salcyhicacd o | | A Steam distilation e —
Page : 111 Sebastlen GOULARD Dlre_gteur du laboratoire

Ce rapport d'analyse ne conceme que 'objet soumis 3 I'analyse qui a é1é prélevé el rem:s par le demandeur. Les informations notdes par (1) ewnt %:;rms par,calm—cu Une filt gi on a élé eﬂectuée sur

cet achanliton, L'accréditation COFRAC {&Omité FRangais dACcréditation) atteste de la compétence des laboraloires pour las seuls essals couve par]‘anr.réqb of), b identifiés par le signe
*. Absance = ND = non délecté. ** = analyse sous-traitée. La reproduction parlielle de ce rappart d'analyse ainsi que la logotype ou autre réfgenqq, s rnarqu& ERAC nest pas autoriséa.

This report of analyses concemn enly the product subjected to the analysis handed and gave by the applicanl. He give informations with the symbol (1) Sample was filtered The COF] italion

peoves the laboralory skilis exclusively for the analysis cover by accreditation, which are identified with the symbol °. Absence = NO = undelected. ** = analysis with another laboratis, iel

reproduction of this report and the logo or references of the brand COFRAC is unauthorized. |



